
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Ata Audiência Pública

 

Ata de Audiência Pública para obtenção de informações sobre as características
técnicas para Equipamentos Médico Hospitalares

 

Obtenção de informações sobre as características técnicas de Equipamentos Médico
Hospitalares, visando analisar os apontamentos de empresas do mercado para determinar a melhor
especificação técnica dos equipamentos: Tomógrafo 64 cortes, Sistema de Hemodinâmica e Ressonância
Magnética 1,5T, para cadastro no Portal de Compras do Estado de Minas Gerais em alinhamento às
necessidades do Hospital Regional de Teófilo Otoni (HRTO). ​

Às quatorze horas do dia vinte e nove do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro, realizada
em ambiente virtual de forma on-line, reuniram-se a Subsecretaria de Redes de Atenção à Saúde
representada pela Diretoria de Estruturação Hospitalar e de Urgência e Emergência e a Subsecretaria de
Gestão e Finanças representada pela Diretoria de Infraestrutura Física e Engenharia, e pela Diretoria de
Compras. As subsecretarias e diretorias mencionadas estão envolvidas diretamente no processo de
equipagem do Hospital Regional de Teófilo Otoni. A audiência pública para determinação de
especificações técnicas de Equipamentos Médicos Hospitalares foi devidamente designada pelo Artigo 21
da Lei Federal 14.133/2021. Além dos envolvidos já mencionados, também participaram os mencionados
abaixo, perante a qual, de acordo com o prazo estipulado no Edital, apresentaram os apontamentos e
informações propostas os representantes das seguintes fabricantes:

1- Alfamed
2- Canon
3- GE
4- Kônica
5- Mhédica Service
6- Philips
7- Siemens
8- Shimadzu
9- VMI Médica

A Diretoria de Compras foi responsável pela apresentação e condução inicial da Audiência Pública. Seu
objetivo foi informar sobre a razão da audiência, os participantes envolvidos no processo, as bases legais
que embasaram a realização da Audiência Pública e identificar minuciosamente todas as etapas do
processo de compras.

Após decorridos 30 minutos da audiência pública, iniciou-se o período de respostas sobre dúvidas dos
representantes das empresas referente ao processo de compras.

A partir dos 54 minutos da audiência pública, um dos representantes da Diretoria de Infraestrutura Física e
Engenharia citou e solicitou o preenchimento das planilhas sobre as características dos equipamentos e da
lista de formulário dos três equipamentos que são objeto da audiência, e que foram fornecidas
antecipadamente aos representantes das fabricantes, com intuito de obter as informações referentes as
especificações dos equipamentos, e em seguida solicitou que os representantes das fabricantes em ordem
alfabética fizessem seus apontamentos referentes à alguma dúvida durante o preenchimento e sobre
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alguma característica técnica dos equipamentos.

Às uma hora e três minutos da audiência houve uma participação do representante da Philips sobre os
apontamentos de melhoria preenchidos na planilha, e respondido por um dos representantes da Diretoria
de Infraestrutura Física e Engenharia, informando que os apontamentos de melhoria serão analisados
internamente e que posteriormente será dado um feedback positivo ou negativo do apontamento.
Às uma hora e seis minutos da audiência, houve a sinalização de um dos representante da Canon que
informou dúvidas sobre o equipamento de Hemodinâmica referentes aos itens: *2.2.2. Gerador
microprocessado de alta frequência trifásico de 100KW, que atinja pelo menos 1200 mA, com seleção
automática de foco; * 2.2.4. Tubo de Raio-X com no mínimo dois focos: Foco grosso de no máximo de
aproximadamente 1.0 mm, Foco fino de no máximo aproxima38kW para foco fino e 75kW para foco
grosso; 2.6.1. Suspensão de teto articulada para no mínimo 5 monitores LCD, com intercomunicador. Os
apontamentos foram devidamente apontados na planilha e que serão devidamente respondidos pelas
Diretorias da SES envolvidas na especificação de equipamentos.

Às uma hora e nove minutos da audiência, foi respondido a dúvida de um dos fabricantes da Canon sobre
a quantidade de protetores para tireoide no equipamento Tomógrafo, e será retornado posteriormente pelas
Diretorias da SES.
Às uma hora e onze minutos foi sinalizado pelo representante da GE que não houve nenhuma dúvida
quanto ao preenchimento de planilha e todos os questionamentos de todas as modalidades envolvidas
foram enviadas.

A partir de uma hora e doze minutos foi sinalizado por três representantes da Philips os seguintes
apontamentos: O primeiro apontamento foi a dúvida se haverá agenda para apresentações de portfólio
presencial ou online para melhor alinhamento das especificações. Foi respondido pela DIFE que haverá a
análise deste apontamento e que posteriormente será informado. O segundo apontamento foi em relação
aos esclarecimentos sobre equipamento de Tomógrafo, e que todos já foram pontuados na planilha
enviada. E o terceiro apontamento foi acerca do equipamento de Hemodinâmica, se há a possibilidade de
remoção da bomba injetora do TR da hemodinâmica? Devido ao fato de algumas empresas não serem
fabricantes e que teria de haver a bitributação para ofertar. Foi respondido pela DIFE que haverá a análise
deste apontamento e que posteriormente será informado.

Às uma hora e quatorze minutos foi sinalizado por dois representes da GE os seguintes apontamentos: O
primeiro apontamento foi a sinalização de que os apontamentos feitos na planilha, do equipamento de
Tomografia especificamente, sobre a questão dos computadores, foi pedido uma atenção especial pois são
itens que são homologados fora do país e não é possível a alteração, um exemplo seria o clock de
processador e a placa de vídeo, pois a troca é difícil pela fato de originária de fábrica e não há a
possibilidade de alteração, porém sempre atendendo as necessidades computacionais. Foi respondido pela
DIFE que os apontamentos serão avaliados e que serão respondidos posteriormente. O segundo
apontamento foi referente, se após respondidas as dúvidas sobre preenchimento, se haverá a coleta das
sugestões para cada equipamentos e para cada item, começando por Tomografia. Foi respondido pela
DIFE que o a chamada da audiência foi feita para registrar todos os apontamentos e que posteriormente os
apontamentos serão respondidos a todos.

Às uma hora e dezessete minutos, houve a sinalização do representante da Siemens sobre uma dúvida
referente aos retornos sobre os itens apontados nas planilhas. Se houver retorno quando será, se ocorrerá
em uma outra audiência ou via e-mail pois alguns apontamentos foram muito importantes e que em alguns
casos podem restringir alguns dos fabricantes. Foi respondido pela DIFE que a audiência foi feita para
entender todas as dúvidas e questionamentos sobre as características dos equipamentos para ser elaborada
uma especificação final, por enquanto não há previsão das respostas mas que todos os fabricantes irão
receber as informações e respostas sobre os questionamentos e apontamentos.

A partir de uma hora e vinte minutos, houve a sinalização de dois dos representantes da GE sobre
características técnicas do equipamento de Ressonância Magnética, em que foi apontado que não se faz
mais necessário a blindagem corrente pois a tecnologia evoluiu.
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Às uma hora e vinte e cinco minutos, houve um esclarecimento feito pelo representante da DIFE de que
não seria viável discutir todos os apontamentos pois outros pontos precisariam ser discutidos durante a
audiência, e que todos os apontamentos feitos pelos fabricantes nas planilhas serão analisados e
respondido a todos para que todas as especificações sejam atendidas e que não haja nenhum
favorecimento.

Questionamentos relevantes que ocorreram no chat durante os período mencionado acima:

O representante da VMI informou que muitos editais trazem especificações básicas e máquinas datadas da
década de 90. Houve por parte do representante sugerir descritivos mais contemporâneos, como o número
de canais adequados, gradientes mais potentes e softwares que possam atender a rotina de trabalho. O
representante informou que todas as empresas podem fornecer isso e caso isso não ocorrer, a médio e
longo prazo, com a entrada de inteligência artificial e outras inovações, o órgão necessitará investir mais.
Quanto ao preenchimento da tabela, foi preenchida com todos os esclarecimentos.

O representante da Shimadzu informou que todos os apontamentos foram feitos na planilha.

Um dos representantes da GE teve uma dúvida com relação ao descritivo, pois no ultimo projeto da
aquisição de 105 tomógrafos pela SES MG, fomos muito restringidos e que seria importante que se
houvesse uma equalização de todos os pontos dos equipamentos.
Um dos representantes da Siemens pediu esclarecimento referente ao equipamento de Hemodinâmica no
item "2.6.1.2. 01 (um) monitor LCD coloridos de no mínimo 10” com touch screen ou 15” on screen, para
controle e operação do gerador, se ficará na sala de exames ou avulso. Os demais apontamentos colocados
na planilha.
Um dos representes da Siemens perguntou sobre os pontos técnicos de Tomografia na planilha, se passam
por ajustes de atendimento e melhorias técnicas.

Todas respostas elaboradas pelas Diretorias referentes aos apontamentos individuais de cada fabricante,
também serão sinalizados para os demais fabricantes.

Às uma hora e trinta minutos foi sinalizado pela representante da Diretoria de Estruturação Hospitalar e de
Urgência e Emergência que a audiência foi feita para também entender a disponibilidade em oferecer o
Sistema de Hemodinâmica completo com a Bomba Injetora e Polígrafo.
Às uma hora e trinta e dois minutos foi sinalizado por um dos representantes da Diretoria de Infraestrutura
Física e Engenharia que há a necessidade saber das fabricantes do mercado se há equipamento de Sistema
Hemodinâmica que possui o polígrafo incluso no equipamento ou se o Polígrafo será adquirido como
acessório a parte, e caso o Polígrafo seja adquirido a parte, se há interface entre o Polígrafo e o
Equipamento de Hemodinâmico caso os dois sejam de fabricantes diferentes, e se essa conexão é possível
ser feito por cabo ou sem fio, e por último, se estes equipamentos forem de fabricantes, se eles podem
funcionar de forma independente.
Para as questões abordadas acima foram feitas as seguintes sinalizações por parte dos representantes das
fabricantes:

GE-"O Polígrafo e Bomba Injetora são itens de terceiros. Bi tributados e garantias desta empresa terceira.
São registros independentes. E suas interfaces consequentemente tem as suas limitações."
Shimadzu-"O melhor seria separar a Injetora e o Polígrafo. Normalmente, esses itens possuem registros
(ANVISA) separados."
Siemens-"Poligrafo e Injetora são considerados equipamentos adicionais com registros distintos."
Canon-"Polígrafo equipamento de terceiro, sem comunicação com o angiógrafo."
Canon-"Para evitar bitributação, o adequado é adquirir injetora e polígrafo separado da Hemodinâmica."
Canon-"Injetora e polígrafo são itens de terceiros."
GE - "Não. Padrão de espelhamento e sincronismos seria uma boa exigência e ser colocada neste item
separadamente."
Shimadzu-"Sugerimos separar os itens."
GE - "Existe empresas consolidadas no mercado que possa, atender vocês."
Shimadzu - "O nosso equipamento não possui interface com o Polígrafo. A Injetora possui interface para
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delay (atraso) de injeção."
Shimadzu - "Espelhamento está ok para a Shimadzu."
Canon - "Sim, solicitar uma saída adicional de vídeo para o fornecedor do polígrafo."
Siemens-"O ideal seria separar os equipamentos adicionais (polígrafo na hemodinâmica, bomba injetora
na hemodinâmica e tomógrafo, chiller na ressonância) - pois, a grande maioria dos fabricantes de
equipamentos não fabrica estes acessórios, fazendo-se necessária a compra de terceiros e bitributação dos
itens. Isso é mais custoso para a SES. Sobre as descrições de cada item, sugiro solicitar num segundo
momento os requisitos mínimos de cada equipamento adicional para os fabricantes."

Às uma hora e 40 minutos foi sinalizado pela representante da Diretoria de Estruturação Hospitalar e de
Urgência e Emergência que os fabricantes tenham interesse em registrar uma nova dúvida ou
questionamento, será possível registra-los através do formulário enviado para que seja respondido pela
equipe técnica. Também foi informado que os equipamentos que já possuem código CATMAS no Portal
de Compras, já possuem especificações pré-definidas, e os fornecedores poderão fazer questionamentos
referente às alterações sobre as especificações após a conclusão do Termo de Referência. Também foi dito
que foi enviado para os fabricantes o formulário, e que este formulário não será apenas para tratar os três
equipamentos citados na Audiência Pública mas também para todos os 11 equipamentos presentes no
Estudo Técnico Preliminar que todos os fabricantes receberam.

Algumas empresas enviaram informações no formulário de todos os 11 equipamentos enquanto que
algumas apenas dos 3 equipamentos citados na audiência e outras ainda não enviaram o questionário. O
preenchimento do formulário é muito importante pois nele estão informações referentes as condições de
fornecimento dos equipamentos, informações como o prazo de fabricação, o prazo de entrega, atenção no
descarregamento no equipamento de ressonância magnética, e a informações preenchidas são de suma
importância pois elas precisam ser adequadas ao cronograma de equipagem do Hospital Regional e que
haja em tempo hábil o treinamento de equipe local para que o aprendizado de utilização dos equipamentos
ocorra. E por todos estes motivos é necessário informar novamente que todas os fornecedores preencham o
formulário.

Referente as informações citadas sobre o formulário, houveram os seguintes questionamentos:

Siemens-"Arco A referência de verba proposta é incompatível com especificação colocada." Este
questionamento foi respondido pela representante da Diretoria de Estruturação Hospitalar e de Urgência e
Emergência, informando que as os valores foram baseados nos valores contidos no site da FNS-Renem,
mas que existe o processo chamado de Mapa de Preços, onde os fornecedores poderão informar sobre os
valores de acordo com as especificações do Termo de Referência, e estes valores que serão considerados
para a aquisição do equipamento no mercado.

GE-"Audiléia, é fundamental para a total lisura do processo que sejam ouvidas as empresas por
modalidade de equipamento. São muitas nuances para cada tipo de equipamento." Este questionamento foi
respondido pela representante da Diretoria de Estruturação Hospitalar e de Urgência e Emergência,
informando que em relação aos equipamentos que já foram cadastrados com códigos no Portal de
Compras, já foram realizados processos de aquisição utilizando estes equipamento, sendo assim é
concluído que não há necessidade de não utilizar estes códigos, visto que o mercado entende que os
códigos com especificações atendem as necessidades atuais do mercado, o que não ocorre com os 3
equipamentos objetos da audiência e por isso foi necessário realizar a audiência, para refinamento das
características técnicas destes equipamentos para que atendam a necessidade do HRTO.

GE-"Gostaria de sugerir uma reunião técnica individual por empresa para um melhor entendimento e
compreensão da equipe avaliadora no intuito da isonomia e brevidade neste processo. Logo após este abrir
para uma defesa técnica aberta." Este questionamento foi respondido pela representante da Diretoria de
Estruturação Hospitalar e de Urgência e Emergência, informando que a reunião técnica foi realizada no
momento da audiência pública para que haja transparência no processo, e que a reunião individual não irá
ocorrer.
Canon-"Para facilitar o preenchimento seria possível o envio do arquivo "Questionário-Consulta-Pública-
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HRTO" em formato de PDF com opção de preenchimento ou em excel?" Este questionamento foi
respondido pela representante da Diretoria de Estruturação Hospitalar e de Urgência e Emergência,
informando que houve o recebimento por e-mail e que foi enviado o formulário via excel, e que será
enviado novamente no momento em que reunião terminar, e também será enviado para todos os outros
fornecedores.

GE-"Para redução dos custos de aquisição dos equipamentos, a SES MG irá adotar a modalidade de
importação direta como opção as empresas que atuam com este tipo de incoterms DAP?" Este
questionamento foi respondido pela representante da Diretoria de Estruturação Hospitalar e de Urgência e
Emergência, informando que as condições de fornecimento serão todas informadas no Edital referente ao
processo de licitação pública.

VMI Médica-"As empresas ainda podem enviar a planilha preenchida para (RX / RX Móvel / Mamógrafo
/ Arco C) ou prazo já encerrou." Este questionamento foi respondido pela representante da Diretoria de
Estruturação Hospitalar e de Urgência e Emergência, informando que as especificações já foram
realizadas, e que os fornecedores poderão fazer um novo questionamento após a confecção do Termo de
Referência. E no orçamento de solicitação de Mapa de Preços junto à Diretoria de Compras, no processo
ocorrerá o acatamento ou não destes questionamentos e sugestões.

Siemens-"Achei boa a ideia de uma posterior apresentação de portfólio individual com cada fabricante.
Assim a SES poderia analisar as considerações de todos e tomar uma decisão imparcial sobre os itens que
ficarão de forma definitiva no TR final." Este questionamento foi respondido pela representante da
Diretoria de Estruturação Hospitalar e de Urgência e Emergência, informado como foi dito anteriormente
que não haverá uma apresentação individual para que a transparência do processo seja respeitada. E que
todas informações referentes aos portifólios públicos dos fornecedores foram considerados de acordo com
suas participações em outros processos de licitação.
VMI - "Novos produtos introduzidos no mercado, geralmente carecem de referencias no seu inicio. Isso
acontece para qualquer empresa, tanto internacionais quanto nacionais. Isso não caracteriza falta de
qualidade técnica. Outras formas podem ser definidas para garantir capacidade técnica." Este
questionamento foi respondido pela representante da Diretoria de Estruturação Hospitalar e de Urgência e
Emergência, informando que a SES está buscando as novas tecnologias presentes no mercado e por isso
ocorreu o chamamento da Audiência Pública, e caso o equipamento tenha alguma tecnologia inovadora,
no formulário pode ser citado esta tecnologia, e que será analisada pela equipe técnica.
GE- "Audileia, ainda existem muitas questões técnicas de dúvidas das características de cada equipamento.
Não tivemos tempo aqui para ver todos os pontos de cada um dos equipamentos. São muito detalhes que
precisam serem equalizados, como você falou, por ex: Ressonância Magnética." Este questionamento foi
respondido pela representante da Diretoria de Estruturação Hospitalar e de Urgência e Emergência,
informando que houve a análise dos formulários enviados, e que as informações preenchidas constam um
material suficiente para que haja a adequação técnica dos 3 equipamentos.
Mhédica Service- "Audileia. Não recebemos este formulário??" Este questionamento foi respondido pela
representante da Diretoria de Estruturação Hospitalar e de Urgência e Emergência, disponibilizando a
planilha de preenchimento para especificações técnicas e formulário no chat da Audiência para todos
representantes das fabricantes do mercado.

Nada mais havendo a constar, esclarecemos que os questionamentos presentes no formulário devem ser
enviados até o dia 03/04/2024. A audiência foi conduzida por Larissa Cristina de Aguiar Gomes Costa
representando a Diretoria de Compras, Audileia Alves da Paixão Santos representando a Diretoria de
Estruturação Hospitalar e de Urgência e Emergência e, Silvio Roberto Andrade Viana e Bruno Nunes da
Silva representando a Diretoria de Infraestrutura Física e Engenharia.

Participantes da Reunião e seus respectivos e-mails e instituição:

Wagner Bethonico Bretas Silva - wagner.silva@saude.mg.gov.br - Secretaria de Estado de Saúde de
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Minas Gerais
Paulo Roberto Palião Lagaris - paulo.lagaris@saude.mg.gov.br - Secretaria de Estado de Saúde de Minas
Gerais
Taisa Chiari - taisa.chiari@saude.mg.gov.br - Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais
Paulo Francisco Rego Junior - paulo.regojunior@gehealthcare.com - GE Healthcare
Rafael Moreira - rafael.moreira@br.medical.canon - Canon Medical
Anna Luiza Escobar Aleixo de Barros - anna.barros@saude.mg.gov.br - Secretaria de Estado de Saúde de
Minas Gerais
Pollyanna Fernandes - pollyanna.fernandes@konicaminolta.com - Konica Minolta Healthcare do Brasil
Vitória Reis - vitoria.reis@konicaminolta.com - Konica Minolta Healthcare do Brasil
Bianca Grossi - bianca.grossi@konicaminolta.com - Konica Minolta Healthcare do Brasil
Isabella de Oliveira Matos - isabella@sinapsesaude.com - Sinapse Saúde
Michele Laudadio Duarte - michele.duarte@shimadzu.com.br - Shimadzu do Brasil
Gabriel Cunha - gabriel.cunha@alfamed.com – AlfaMed
Giselle Morais - gisellemorais@alfamed.com - Alfamed Sistemas Médicos Ltda
Lucas Meira Alvares - lucas.meira@siemens-healthineers.com - Siemens Healthineers
Frederico Oliveira - frederico.oliveira@philips.com - Philips Healthcare
Carlos Oliveira - carlos.oliveira@brasfilme.com.br – Siemens
Larissa Meneghini Vale - larissa.vale@saude.mg.gov.br - Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais
Priscila Carolini - priscila.carvalho@konicaminolta.com - Konica Minolta Healthcare do Brasil
Pedro Santos - pedro.santos@konicaminolta.com - Konica Minolta Healthcare do Brasil
Gisene Martins - gisene.martins@philips.com – Philips Medical
Fabrício Rios - fabricio.rios.oliveira@philips.com – Philips Medical
Lueti Dias de Melo - lueti.melo@siemens-healthineers.com - Siemens Healthcare
Bianca Nogueira - bianca.nogueira@philips.com - Philips Medical
Felipe Gomes - felipe.carneiro.gomes@philips.com – Philips Medical
Fernanda Almeida - fernanda.almeida@servimagem.com.br - SERV IMAGEM
Marcelo Tozatti - marcelo-tozatti@siemens-healthineers.com - Siemens Healthineers
Amanda Anjos - amanda.dos-anjos@siemens-healthineers.com - Siemens Healthineers
Cristiane Santos Oliveira - cristiane.oliveira@siemens-healthineers.com - Siemens Healthineers
Fernanda Ribeiro - fernanda.fr.ribeiro@siemens-healthineers.com - Siemens Healthineers
Fernando Ramos - fernando.ramos@philips.com - Philips Medical
Fabiano Silveira - fabiano.vasconcelos.silveira@philips.com - Philips Medical
Alexandre Paganini - alexandre.paganini@philips.com - Philips Medical
Leonardo Ogea - leonardo.ogea@philips.com - Philips Medical
Avelino Figueira - avelino.figueira@philips.com - Philips Medical
Gabriela Beloto - gabriela.beloto@philips.com - Philips Medical
Fernanda Vidotto - fernanda.vidotto@siemens-healthineers.com - Siemens Healthineers
Emerson Silva - emerson.da_silva@siemens-healthineers.com – Siemens Healthineers
Felipe Sena - felipe.sena@siemens-healthineers.com - Siemens Healthcare Diagnósticos
Kesley Gonçalves - kesley.goncalves@siemens-healthineers.com - Siemens Healthcare Diagnósticos
Sergio Santos - sergio.junior@philips.com - Philips Medical
Carlos Eduardo dos Santos - carlos.santos@saude.mg.gov.br - Secretaria de Estado de Saúde de Minas
Gerais
Ana Rodrigues - ana.carmo.rodrigues@saude.mg.gov.br - Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais
Otávio Viegas - otavioviegas@primeholding.com.br - Vmi Tecnologias
Ademar Mitsuyoshi Okatani - Ademar@Shimadzu.Com.Br - Shimadzu do Brasil
Renata Ribeiro - comercial@sinapsesaude.com - Sinapse Saúde
Rodrigo Rosa - rodrigo.rosa@gehealthcare.com - Ge Healthcare
Vinicius Oliveira Gomes - vinicius.gomes@saude.mg.gov.br - Secretaria de Estado de Saúde de Minas
Gerais
Silvio Roberto Andrade Viana - silvio.viana@saude.mg.gov.br - Secretaria de Estado de Saúde de Minas
Gerais
Wagner Felipe Patrício Maia - wagner.maia@saude.mg.gov.br - Secretaria de Estado de Saúde de Minas
Gerais
Bruno Nunes da Silva - bruno.nunes.silva@saude.mg.gov.br - Secretaria de Estado de Saúde de Minas
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Gerais
Pedro Henrique Campolina Silva Lucas - pedro.silva.lucas@saude.mg.gov.br - Secretaria de Estado de
Saúde de Minas Gerais
Wallace Girondi do Amaral - wallace.doamaral@ge.com - General Electric
Davi Mendes - davi.valerio@konicaminolta.com - Konica Minolta Healthcare do Brasil
Alcilene Souza - alcilene.souza@gehealthcare.com - GE Healthcare
Victor Puccia - victor.puccia@siemens-healthineers.com - Siemens Healthineers
Roberto Souza - roberto.souza@vmimedica.com.br - VMI Médica
Mirelly Martins - mirelly.deoliveira@gehealthcare.com – GE
Henrique Carvalho - henrique.carvalho@mhedica.com.br – Mhédica
Raissa Neves Ribeiro - raissa.ribeiro@saude.mg.gov.br - Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais
Neide Ferreira Barbosa - neide.barbosa@saude.mg.gov.br - Secretaria de Estado de Saúde de Minas
Gerais
Daurio Speranzini - dauriosperanzini@gmail.com - Vmi Tecnologias
Ana Carolina Rodrigues - ana.carolina.rodrigues@saude.mg.gov.br - Secretaria de Estado de Saúde de
Minas Gerais
Andrea Rocha - andrea.rocha@saude.mg.gov.br - Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais
Victor Tadeu de Oliveira Suzano victor.suzano@saude.mg.gov.br - Secretaria de Estado de Saúde de
Minas Gerais
Izabela Dias Leite Torres - izabela.torres@saude.mg.gov.br - Secretaria de Estado de Saude de Minas
Gerais
Erika Mariano - erika.mariano@gehealthcare.com - GE HEalthcare
Rafaela Maia - rafaela.maia@siemens-healthineers.com - Siemens Healthineers
Sergio Soares - sergio.basques@gehealthcare.com - GE Healthcare
Myla Freire - myla.fernandes@saude.mg.gov.br - Secretaria de Estado de Saude de Minas Gerais
Felipe Chaves Pereira - felipe.chaves.pereira@saude.mg.gov.br - Secretaria de Estado de Saude de Minas
Gerais
Mariana Parreiras Candido - mariana.candido@saude.mg.gov.br - Secretaria de Estado de Saude de Minas
Gerais
Rudney Potgornik - rudney.antunes@siemens-healthineers.com - Siemens Healthineers
Daniel Ruas Alves - daniel.alves@vmimedica.com.br - VMI Médica
Rosameire Henriques - rosameire.henriques@vmimedica.com.br -VMI Médica
Fernanda Batista - fernanda.batista@vmimedica.com.br - VMI Médica
Caroline Argenton - caroline.argenton@siemens-healthineers.com - Siemens Healthineers
Heliton Amaral - helitonamaral2011@gmail.com - DC-CAE
Rildo Lucio Andrade - rildo.andrade@saude.mg.gov.br - Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais
Victor Ferreira - victor@vpmedical.com.br - VP Medical
Larissa Costa - larissa.costa@saude.mg.gov.br - Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais
Yuri Cocati - yuri.cocati@br.medical.canon -Canon Medical Systems
Vivian Luccas - vivian.luccas@br.medical.canon -Canon Medical
Rodrigo Fialho - rodrigo.fialho@br.medical.canon - Canon Medical
Thiago Ishihara- thiago.ishihara@br.medical.canon - Canon Medical
Laura Menezes - laura.menezes@br.medical.canon - Canon Medical
Marcus Fantoni- marcus.fantoni@mhedica.com.br - Mhedica Service
Liliana ferreira - lferreira@br.medical.canon – Canon Medical
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